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                                     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA      

   

„Dostawa zaawansowanych fantomów ALS osoby dorosłej, PALS dziecka oraz PALS niemowlęcia na 

wyposażenie nowotworzonego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu’’ 
 

Nazwa  
1. Zaawansowany fantom ALS (Advanced Life Support) osoby dorosłej – 1 szt. 
 

  
I WYMAGANIA OGÓLNE: 

 
1. Nie używany, fabrycznie nowy, nie regenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych, 

produkcyjnych i prawnych, nie pochodzący z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r. 

2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, 
posiadał dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym 

deklaracje zgodności CE, które wykonawca dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 

3. Komunikacja z nośnikiem oprogramowania sterującego i oprogramowaniem sterującym przewodowa i bezprzewodowa. 

4. Zasilanie sieciowe AC 230V, 50 Hz i akumulatorowe. 
5. Pełnopostaciowy. 

6. Kolor skóry rasy białej. 
7. Elementy zewnętrzne i drogi oddechowe wiernie odwzorowujące ciało dorosłego człowieka. 
8. Wyposażony w wirtualny monitor pacjenta: 

a) oprogramowanie w j. polskim, 
b) bezprzewodowa komunikacja z fantomem i interface użytkownika (WiFi, Bluetooth), 
c) kolorowy wyświetlacz, 

d) ekran dotykowy, 
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e) przekątna ekranu min. 19”, 
f) wyświetlanie parametrów: EKG, ciśnienie tętnicze krwi, SpO2, ETCO2, częstość oddechu, tętno,  

g) wyświetlane parametry zgodne z wartościami zaprogramowanymi w oprogramowaniu sterującym, 
h) kompatybilny z fantomem ALS dziecka tj. umożliwia bezprzewodową komunikację i prezentację ww. parametrów 

życiowych. 

9. Funkcje: 

a) wielokrotne wykonywanie iniekcji domięśniowych - min. na jednej kończynie, 
b) wielokrotne wykonywanie iniekcji dożylnych z możliwością infuzji płynu, 
c) wielokrotne wykonywanie wkłuć doszpikowych - min. na jednej kończynie, 

d) ruchoma głowa, żuchwa, stawy m.in. barkowe, udowe, kolanowe, 

e) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z regulacją wartości, 

f) defibrylacja, elektrostymulacja i kardiowersja klinicznym defibrylatorem, 

g) monitorowanie EKG za pomocą min. 3 odpr. EKG klinicznego defibrylatora,, 

h) modyfikacja rytmów EKG, 

i) udrażnianie górnych dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi (rurka ustno-gardłowa, rurka 

nosowo-gardłowa, rurka intubacyjna, maska krtaniowa, rurka krtaniowa, 
j) osłuchiwanie szmerów oddechowych płuc i tonów serca, 

k) odbarczenie odmy opłucnowej, 

l) ocena tętna z regulacją wartości, 

m) wentylacja resuscytatorem irespiratorem, 

n) unoszenie się klatki piersiowej podczas wentylacji, 

o) badanie neurologiczne z oceną szerokości i symetryczności źrenic, 

p) ocena jakościowa uciśnięć kl. piersiowej (wartości liczbowe i/lub procentowe) z możliwością prezentacji i wydruku – 

dopuszczalny zewnętrzny moduł. 

10. Urządzeniekompletne,gotowedopracyzminimumwymienionymifunkcjonalnościamibezdodatkowych zakupów ze strony 
Zamawiającego. 

11. Oprogramowanie sterujące i interface użytkownika: 

a) w najnowszej wersji w języku polskim, 
b) zainstalowane i skonfigurowane na dedykowanym do współpracy nośniku typu tablet, 

c) udostępnione Zamawiającemu na zewnętrznym nośniku, 

d) bezterminowa licencja i bezpłatne aktualizacje oprogramowania sterującego i nośnika oprogramowania, 
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e) bezprzewodowa łączność z fantomem (WiFi, Bluetooth) i wirtualnym monitorem pacjenta, 
f) umożliwia korzystanie w predefiniowanych scenariuszy lub kreowania własnych, 

12. Tablet: 

a) kolorowy ekran dotykowy, 

b) przekątna ekranu min. 5”, 

c) kompatybilny system operacyjny, 

d) łączność bezprzewodowa (WiFi, Bluetooth), 

e) etui, 

f) ładowarka, 

g) certyfikat CE jeśli wymagany. 

 

II KOMPLETACJA ZESTAWU: 
1. Fantom – 1szt. 
2. Ubranie ochronne. 

3. Wirtualny monitor pacjenta – 1 szt. 
4. Tablet – 1 szt. 

5. Oprogramowanie. 
6. Odzież ochronna. 
7. Torba / walizka transportowa. 
8. Lubrykant o poj. min. 150 ml – 1 szt. 

9. Wymienna skóra do iniekcji dożylnych – 2zestawy. 
10. Wymienna skóra szyi/nakładka maskująca do wykonywania konikopunkcji  6szt. 

11. Wymienna skóra/nakładka na kończynę do iniekcji doszpikowych – 3szt. 
12. Wymienne uzębienie – 1 szt. 

 

III SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY: 

1. Minimum 3-letnie wsparcie telefoniczne. 
2. Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. 
3. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe 

uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 



 
Znak sprawy Zp6/2021                                                                                           Załącznik nr 1 do SWZ 

Strona 4 z 10 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Z symulacją medyczną w przyszłość – projekt podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu’’ realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V. Wsparcie dla 

obszaru zdrowia, Działania nr. 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

 

5. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy. 

6. Instruktaż techniczno-szkoleniowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. 
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 
8. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

9. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

10. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 
11. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez 

wykonawcę i Zamawiającego w okresie eksploatacji. 
12. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z 

wymaganiami producenta na koszt wykonawcy. 

13. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w 

siedzibie Zamawiającego. 
14. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5lat. 
15. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, 

rozpakowanie, sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń około transportowych, posprzątanie 
opakowań i pozostałości. 
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Nazwa  
2. Zaawansowany fantom PALS (Paediatric Advanced Life Support) dziecka – 1 szt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
I WYMAGANIA OGÓLNE: 
1. Nie używany, fabrycznie nowy, nie regenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych, 

produkcyjnych i prawnych, nie pochodzący z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r. 
2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, 

posiadał dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym 

deklaracje zgodności CE, które wykonawca dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 

3. Komunikacja z nośnikiem oprogramowania sterującego i oprogramowaniem sterującym bezprzewodowa. 
4. Kolor skóry rasy białej. 

5. Pełnopostaciowy. 

6. Ruchoma głowa istawy. 
7. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń wzakresie: 

a) osłuchiwanie szmerów oddechowych płuc i tonów serca, 

b) bezprzyrządowe i przyrządowe udrożnienie górnych dróg oddechowych (rurka ustno-gardłowa, rurka nosowo- gardłowa, 

maska krtaniowa, rurka krtaniowa, intubacja dotchawicza) 
c) wentylacja resuscytatorem irespiratorem, 

d) unoszenie się klatki piersiowej podczas wentylacji, 

e) generowanie, ocena i zmiana częstości tętna na min. 1 tętnicy, 

f) ocena jakościowa uciśnięć kl. piersiowej (wartości liczbowe i/lub procentowe) z możliwością prezentacji i wydruku – 
dopuszczalny zewnętrzny moduł, 

g) defibrylacja, kardiowersja i elektrostymulacja, 
h) monitorowanie i modyfikacja EKG z min. 3 odprowadzeń z możliwością prezentacji na ekranie monitora pacjenta, 

i) wielokrotne wykonywanie iniekcji dożylnych z możliwością infuzji i aspiracji, 

j) wielokrotne wykonywanie dostępu doszpikowego. 

8. Oprogramowanie sterujące: 
a) w najnowszej wersji, 
b) zainstalowane i skonfigurowane na dedykowanym do współpracy nośniku typu tablet, 

c) umożliwia bezprzewodową łączność (WiFi, Bluetooth) z tabletem i monitorem pacjenta, 
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d) bezterminowalicencja, 

e) bezpłatneaktualizacje, 

f) wyświetlanie i modyfikację symulowanych parametrów życiowych, 

g) korzystanie z gotowych procedur i scenariuszy ćwiczeń lub kreowania własnych, 
h) modyfikację parametrów procedur iscenariuszy, 

i) rejestrację zdarzeń z możliwością prezentacji, zapisu, archiwizacji i wydruku uzyskanych wyników ćwiczenia. 

9. Urządzenie  kompletne  gotowe  do  pracy  z  minimum  wymienionymi  funkcjami, skalibrowanez oprogramowaniem 
kontrolnym, bez dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego. 

10. Tablet: 
a) kolorowy ekran dotykowy, 
b) ładowarka, 
c) etui, 

d) przekątna ekranu min. 5”, 
e) kompatybilny system operacyjny, 
f) łączność bezprzewodowa (WiFi, Bluetooth), 
g) oprogramowanie w języku polskim, 

h) certyfikat CE jeśliwymagany. 
 
II KOMPLETACJA ZESTAWU: 

1. Fantom – 1szt. 
2. Ubranie ochronne. 
3. Torba / walizka transportowa. 
4. Tablet z ładowarką. 

5. Łączność bezprzewodowa (WiFi, Bluetooth), 

6. Instrukcja obsługi w języku polskim. 
7. Wymienna skóra i żyły do iniekcji dożylnych – 2 zestawy, 
8. Wymienna skóra/kończyna dolna do iniekcji doszpikowych – 1szt. 

9. Lubrykant o poj. min. 150 ml – 1 szt. 
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III SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY: 

1. Minimum 3-letnie wsparcie telefoniczne. 
2. Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. 
3. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe 

uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 
5. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy. 

6. Instruktaż techniczno-szkoleniowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. 
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 
8. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

9. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

10. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 
11. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez 

wykonawcę i Zamawiającego w okresie eksploatacji. 
12. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z 

wymaganiami producenta na koszt wykonawcy. 
13. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w 

siedzibie Zamawiającego. 

14. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5lat. 
15. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, 

rozpakowanie, sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń około transportowych, posprzątanie 
opakowań i pozostałości. 
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Nazwa  
3.  Zaawansowany fantom PALS (Paediatric Advanced Life Support) niemowlęcia – 1 szt. 
 

  
I WYMAGANIA OGÓLNE: 
1. Nie używany, fabrycznie nowy, nie regenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych, 

produkcyjnych i prawnych, nie pochodzący z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r. 
2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, 

posiadał dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym 

deklaracje zgodności CE, które wykonawca dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 
3. Komunikacja z nośnikiem oprogramowania sterującego i oprogramowaniem sterującym przewodowa i bezprzewodowa. 

4. Zasilanie akumulatorowe. 

5. Fantom odwzorowujący ciało dziecka w wieku do 1 roku życia. 
6. Pełnopostaciowy. 
7. Kolor skóry rasy białej. 

8. Ruchoma głowa i stawy min udowe i barkowe. 

9. Umożliwia ćwiczenia w zakresie: 
a) defibrylacji i kardiowersji– dopuszczalny moduł zewnętrzny 

b) monitorowanie EKG za pomocą defibrylatora klinicznego (w przypadku monitorowania elektrodami samoprzylepnymi min. 
3 elektrody w zestawie w cenie), 

c) bezprzyrządowe i przyrządowe zabezpieczenie drożności dróg oddechowych (rurka ustno-gardłowa, rurka nosowo-

gardłowa, maska krtaniowa, rurka krtaniowa, intubacja dotchawicza), 

d) odsysanie treści z dróg oddechowych i rurki intubacyjnej, 

e) wielokrotne wykonywanie dostępu doszpikowego, 

f) wentylacja workiem samorozprężalnym irespiratorem, 
g) obserwacja unoszenia się kl. piersiowej podczas wentylacji dodatnim ciśnieniem, 
h) badania tętna min. na 1 tętnicy, 

i) uciśnięć klatki piersiowej i wentylacji, 

j) elektroterapii. 
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10. Oprogramowanie i interfejs użytkownika: 
a) w języku polskim, 

b) w najnowszej wersji, 
c) bezterminowalicencja, 

d) bezpłatneaktualizacje, 
e) zainstalowane i skonfigurowane na dedykowanym do współpracy tablecie, 
f) umożliwia modyfikację rytmów EKG za pomocą aplikacji lub pilota, 

g) umożliwia generowanie, wyświetlanie, modyfikowanie, zapis i wydruk zwrotnej informacji o poprawności wykonanego 

masażu serca i wentylacji, 

h) umożliwia korzystanie z predefiniowanych procedur lub kreowania własnych, 
i) umożliwia prezentację oceny jakościowej ćwiczeń w zakresie RKO na tablecie/ekranie TV oraz wydruk.  
11.Tablet: 

a) z kolorowym ekranem dotykowym, 

b) przekątną ekranu min. 9”, 

c) kompatybilny system operacyjny, 
d) z ładowarką, 

e) łączność bezprzewodowa (WiFi, Bluetooth), 

f) z łącznikiem umożliwiającym podłączenie do TV lub rzutnika multimedialnego, 
g) certyfikat CE jeśliwymagany, 

h) Fantom, oprogramowanie i interfejs użytkownika kompletne i gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjami bez 

dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego. 

 

II KOMPLETACJA ZESTAWU: 
1. Fantom 1szt, 
2. Torba / walizka transportowa, 

3. Ubranie ochronne, 

4. Tablet z ładowarką, 

5. Łącznik umożliwiający prezentację wyników ćwiczenia z ekranu tabletu na ekranie TV, 

6. Wkładki do nauki wkłuć doszpikowych – 5 szt. 

7. Elektrody treningowe do elektroterapii (jeśli dotyczy) – 3 szt. 

8. Instrukcja obsługi w językupolskim. 
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III SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY: 

1. Minimum 3-letnie wsparcie telefoniczne. 
2. Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. 
3. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe 

uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

5. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu nanowy. 
6. Instruktaż techniczno-szkoleniowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. 
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 

8. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

9. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną, 

10. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 
11. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez 

wykonawcę i Zamawiającego w okresie eksploatacji. 
12. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z 

wymaganiami producenta na koszt wykonawcy. 

13. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w 

siedzibie Zamawiającego. 

14. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

15. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca 
zamontowania, rozpakowanie, sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń około transportowych, 
posprzątanie opakowań i pozostałości. 

 
 


