
 
Znak sprawy Zp7/2021                                                                                           Załącznik nr 1A do SWZ 

Strona 1 z 4 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Z symulacją medyczną w przyszłość – projekt podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu’’ realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V. Wsparcie dla 

obszaru zdrowia, Działania nr. 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

 

           

 

„Dostawa aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie MCSM w Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (zamówienie z podziałem na 10 części)’’ 
 

Część 1 – Dostawa inkubatora otwartego.   

 

1. Inkubator otwarty – 1 szt. 
  

I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Nie używany, fabrycznie nowy, nie regenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i 

prawnych, nie pochodzący z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. 

2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał 

dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, 

które wykonawca dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 

3. Instrukcja obsługi, panel sterujący, komunikaty, alarmy, obsługa funkcji w języku polskim. 

4. W najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. 

5. Ręczna i automatyczna regulacja mocy grzania: 

a. 20-stopniowa, 

b. w zakresie 0-700 W, 

c. ze skokiem 35W, 

6. Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością min. +/- 0,2-0,5°C. 

7. Automatyczna regulacja temperatury w zakresie 34-39°C. 

8. Wyposażony w stanowisko do resuscytacji: 

a. długość około 110 cm, 
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b. szerokość około 80 cm, 

c. wysokość około 180 cm. 

9. Kopuła z oświetleniem (fluorescencyjne lub LED) i ogrzewaczem. 

10. Źródło ciepła (kwarcowy promiennik podczerwieni) o mocy promiennika około 700-800 W. 

11. Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji. 

12. Materac łóżeczka: 

a. piankowy, 

b. niepodgrzewany, 

c. wymiary około 750 x 550 mm (+/-5%), 

d. kolor pomarańczowy. 

13. Wyposażenie do terapii tlenowej: 

a) butla płaskodenna na tlen medyczny o poj. min. 3 l, 

b) z niezbędnym i kompatybilnym osprzętem (reduktor, przepływomierz, przewody etc.) umożliwiającym podłączenie do inkubatora i jego 

fizyczną eksploatację w zakresie wentylacji i symulowanej terapii tlenowej. 

14. Ścianki boczne inkubatora: 

a. z czterech stron łóżeczka, 

b. z tworzywa bezbarwnego, 

c. tworzywo odporne na UV i zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, 

d. odchylane kąt 180º, 

e. wyjmowane do mycia bez użycia narzędzi, 

f. z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. 

15. Automatyczny test systemu po włączeniu. 

16. Inkubator wyposażony w 4 koła: 

a. wszystkie z hamulcem, 

b. przewodzące ładunki elektrostatyczne. 

17. Alarmy: 

a. świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia lub odłączenia czujnika temperatury, 

b. wyłączenie grzejnika w przypadku przegrzania lub niedogrzania. 
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18. Wyświetlacz  temperatury: 

a. kolorowy, 

b. wysokość cyfr min. 30 mm, 

c. zmieniający kolor wskazań w zależności od różnicy temperatury zadanej i mierzonej. 

19. Komunikaty słowne o błędach i awariach. 

20. Kolumna  stanowiska wyposażona w prowadnice do mocowania  osprzętu. 

21. Oświetlenie podstawowe, luminescencyjne, min. 200W. 

22. Zegar APGAR: 

a. interwały czasowe 1, 3, 5, 10 min., 

b. z sygnalizacją optyczną i akustyczną. 

23. Półka na dodatkowe wyposażenie min. 1 szt., 

24. Wielorazowy pojemnik na wydzielinę. 

25. Możliwość wbudowania diodowej lampy do fototerapii bilirubinowej w czaszę ogrzewacza. 

26. Kolor głowicy ogrzewacza do uzgodnienia z Zamawiającym. 

27. W zestawie w cenie: 

a. minutnik kuchenny np. TP 202 EMOSTM lub równoważny z funkcją stopera, odliczania czasu maks. od 99 min. 59 sek., z magnesem do 

mocowania, zasilanie: 1×1,5V LR1130 (baterie w zestawie), łącznie - 7 szt. 
 

II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY 

1. Minimum 3-letnie wsparcie telefoniczne. 

2. Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. 

3. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie 

przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

5. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy. 

6. Instruktaż techniczno-szkoleniowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 
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8. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

9. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

10. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 

11. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie eksploatacji. 

12. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami 

producenta na koszt wykonawcy. 

13. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie 

Zamawiającego. 

14. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

15. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, rozpakowanie, 

sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątanie opakowań i pozostałości.  
 

 


