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„Dostawa aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie MCSM w Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (zamówienie z podziałem na 10 części)’’ 
 

Część 2 – Dostawa respiratora.   

 

1. Respirator – 1 szt. 

I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Nie używany, fabrycznie nowy, nie regenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, nie 

pochodzący z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. 

2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty 

dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które wykonawca 

dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 

3. Przeznaczony do terapii niemowląt, dzieci i dorosłych. 

4. Z uchwytem transportowym. 

5. System sterowany elektronicznie, mikroprocesorowo. 

6. Obsługa przez klawisze, pokrętło nawigacyjne i pokrętła z nastawami parametrów. 

7. Panel sterowania w języku polskim. 

8. Urządzenie klasy II z wewnętrznym zasilaniem. 

9. Ochrona przed porażeniem prądem BF i wnikaniem płynów IP54. 

10. Automatyczny autotest. 

11. Tryb pracy ciągłej. 

12. Waga około 2-2,5 kg. 

13. Wyposażony w przewód wentylacyjny pacjenta z zastawką i maską twarzową dla dorosłych, wykonany ze spiralnego silikonu, przewód 
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ciśnieniowy AGA 2,5 m, płuco testowe. 

14. Wyświetlacz kolorowy o przekątnej 3-5”. 

15. Przyłącze gazu pod ciśnieniem – gwint zewnętrzny 3/8. 

16. Średnica przyłącza przewodu wentylacyjnego zewn. około 22 mm, wewn. około 15 mm. 

17. Zasilanie AC 230V, 50-50 Hz, DC 12V. 

18. Prąd pracy 0,1-3 A. 

19. Akumulator litowo-jonowy. 

20. Tryby wentylacji: IPPV, CPR, CPAP, DEMAND, RSI. 

21. Metronom wyznaczający częstość uciśnięć kl. piersiowej podczas synchronicznej RKO osób dorosłych i dzieci. 

22. Ciśnienie operacyjne gazu: około 2,7-6 Bar. 

23. Ciśnienie zasilania min. 2,7 Bar. 

24. Pobierany przepływ wyjściowy max 70-80 l/min. 

25. Współczynnik wdech:wydech stały 1:2 CPR, regulowany ręcznie w pozostałych trybach 1:4 do 4:1. 

26. Objętość oddechowa regulowana w zakresie 50-2000 ml. 

27. Częstość oddechów regulowana w zakresie 5-50 oddechów/min. 

28. Regulowane stężenie tlenu: 100%, Air Mix. 

29. Maksymalne ciśnienie wentylacyjne 10-65 mbar 

30. Komunikaty, panel sterowania i instrukcja obsługi/podręcznik użytkownika w języku polskim. 

31. Bezpieczne ciśnienie w drogach oddechowych do 70 mbar. 

32. Dokładność ciśnieniomierza: 5-70 mbar 

33. Alarmy: bezdech, nieszczelność układu, wysokie/niskie ciśnienie w drogach oddechowych 

34. Działanie: 

a. zakres temperatury -20°C do + 55°C, 

b. wilgotność 0-95%, 

c. ciśnienie 55-115 kPa, 

d. temperatura pracy -20 do +55°C, 

e. temperatura ładowania 0 do 50°C. 
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II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY : 

1. Minimum 3-letnie wsparcie telefoniczne. 

2. Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. 

3. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie 

przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

5. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy. 

6. Instruktaż techniczno-szkoleniowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 

8. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

9. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

10. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 

11. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie eksploatacji. 

12. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. 

13. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

14. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, rozpakowanie, 

sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątanie opakowań i pozostałości. 

 

 


