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„Dostawa aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie MCSM w Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (zamówienie z podziałem na 10 części)’’ 
 

Część 4 – Dostawa aparatury medycznej. 

 

1. Pompa strzykawkowa – 1 szt.  

I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Nie używana, fabrycznie nowa, nie regenerowana, w pełni sprawna, kategorii I, wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, 

nie pochodzący z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. 

2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał 

dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, 

które wykonawca dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 

3. Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim. 

4. Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. 

5. Klawiatura alfanumeryczna. 

6. Wyświetlacz parametrów infuzji ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny. 

7. Skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml. 

8. Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych m.in: B.Braun, Medical Łomża, Nipro, Pentaferte, 

Becton Dickinson, Codan, ERG Kłobuck, Tyco / Kendall, Weigao, Shandong Zibo Shanchuan, Terumo, Polfa Lublin, KDM, Dispomed 

Witt, Fresenius, Ivac, Janpol, Margomed, Polmil, Tibset i/lub rozwiązania równoważne. 

9. Automatyczne rozpoznawanie strzykawek. 
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10. Zakres szybkości infuzji co 0,1 ml/godz.: 

a. 0,1-400 ml/godz. dla strzykawek 5/6 ml, 

b. 0,1-600 ml/godz. dla strzykawek 10/12 ml, 

c. 0,1-1000 ml/godz. dla strzykawek 20 ml, 

d. 0,1-1200 ml/godz. dla strzykawek 30/35 ml, 

e. 0,1-2000 ml/godz. dla strzykawek 50/60 ml. 

11. Programowanie infuzji w jednostkach: ml/godz, mg/godz, µg/godz, mg/kg/godz, µg/kg/godz, mg/kg/min, µg/kg/min. 

12. Dokładność szybkości dozowania: +/- 2% zgodnie z normą PN EN 60601-2-24. 

13. Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu. 

14. Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/godz.: 

a. do 400 ml/godz. dla strzykawek 5/6 ml, 

b. do 600 ml/godz. dla strzykawek 10/12 ml, 

c. do 1000 ml/godz. dla strzykawek 20 ml, 

d. do 1200 ml/godz. dla strzykawek 30/35 ml, 

e. do 2000 ml/godz. dla strzykawek 50/60 ml. 

15. Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. 

16. Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji. 

17. Możliwość zablokowania przycisków klawiatury poprzez wprowadzenie hasła. 

18. Programowana objętość infuzji co 0,1 ml w zakresie 0,1 do 999,9 ml. 

19. Programowanie: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu. 

20. Ustawianie wartości ciśnienia okluzji na min. 9 poziomów w zakresie 300-900 mmHg co 75 mmHg. 

21. Oprogramowanie umożliwia wyświetlanie nazw min. 64 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków). 

22. Możliwość zaprogramowania około 16 profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku. 

23. Rejestr zdarzeń dla około 2000 wpisów. 

24. Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. 

25. Alarmy: 

a. z regulowanym poziomem głośności, 

b. alarm narastający, cichy, średni, głośny, ciągły, przerywany, 
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c. koniec, 

d. stand by, 

e. brak strzykawki, 

f. 5 min. do pustej strzykawki, 

g. 5 min. do końca infuzji, 

h. zmiana prędkości (profil), 

i. pusta strzykawka, 

j. koniec infuzji, 

k. okluzja antybolus, 

l. okluzja naciśnij start, 

m. brak sieci, 

n. słabe baterie, 

o. baterie (rozładowany akumulator), 

p. błąd wewnętrzny. 

26. Funkcje: 

a. KVO programowalna w zakresie 0-5 ml/godz. co 0,1 ml/godz., 

b. Stand-By programowana 1 sek-24 godz., 

c. programowania czasu infuzji od 1 min. do 99 godzin, 

d. autotest w momencie uruchomienia urządzenia (wykrycie potencjalnych uszkodzeń) 

e. watchdog (dodatkowy układ zabezpieczający), 

f. test użytkownika (kontrola poprawności pracy). 

27. Wyposażona w uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD. 

28. Zasilanie sieciowe: 240V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) i akumulatorowe. 

29. Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe ok. 20 godz. przy przepływie 5 ml/godz., 4 godz. przy przepływie 100 ml/godz. 

30. Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego. 

31. Klasa ochronności I, CF. 

32. Odporność na defibrylację. 

33. Port do komunikacji zewnętrznej np. RS-232 lub inny. 
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34. Masa urządzenia z akumulatorem około 2,5-3 kg. 

35. Instrukcja obsługi w języku polskim. 

 

       II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY : 

1. Minimum 3-letnie wsparcie telefoniczne. 

2. Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. 

3. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie 

przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

5. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy. 

6. Instruktaż techniczno-szkoleniowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 

8. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

9. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

10. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 

11. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie eksploatacji. 

12. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z 

wymaganiami producenta na koszt wykonawcy. 

13. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez 

14. Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. 

15. Wymiana baterii po 2 latach użytkowania po stronie Dostawcy. 

16. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

17. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, rozpakowanie, 

sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątanie opakowań i pozostałości.  
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2. Pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt. 

     I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Nie używana, fabrycznie nowa, nie regenerowana, w pełni sprawna, kategorii I, wolna od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, nie 

pochodząca z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. 

2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty 

dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które wykonawca 

dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 

3. Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. 

4. Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu pompy w języku polskim. 

5. Klawiatura alfanumeryczna. 

6. Wyświetlacz parametrów infuzji ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny. 

7. Szybkość infuzji co 0,1 ml/godz. w zakresie 1-1000 ml/godz. 

8. Możliwość dozowania dawki uderzeniowej tzw. „bolus” i jej regulowania w dowolnym momencie wlewu co 1 ml/godz. do 1500 ml/godz. 

9. Programowanie infuzji w jednostkach: ml/godz, mg/godz, µg/godz, mg/kg/godz, µg/kg/godz, mg/kg/min, µg/kg/min. 

10. Dokładność szybkości dozowania: +/-5%. 

11. Ustawianie wartości ciśnienia okluzji 16 poziomów w zakresie 300-600 mmHg co 1 mmHg. 

12. Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. 

13. Podgląd zaprogramowanych parametrów infuzji, zablokowania przycisków klawiatury poprzez wprowadzenie hasła. 

14. Wyświetlanie nazw min. 30 leków (z możliwością wymiany nazw leków). 

15. Funkcje: 

a. programowania czasu infuzji w zakresie 1 min. - 99 godzin, 

b. KVO programowalna w zakresie 0-5 ml/godz. co 0,1 ml/godz., 

c. Stand-By programowana 1 sek.-24 godz., 

d. ustawiania czułości detektora powietrza: jednorazowo 0,01 - 0.05 ml powietrza, maks. 1 ml w ciągu 15 min. infuzji. 
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16. Detektor kropli: z cyfrową filtracją zakłóceń, możliwość odłączania. 

17. Alarmy: 

a. akustyczne i optyczne, 

b. poziomy regulacji głośności alarmu, 

c. ton przerywany lub ciągły, 

d. nieprawidłowe działanie, 

e. brak sieci, 

f. słabe baterie, 

g. baterie (rozładowany akumulator), 

h. okluzja, 

i. detektor kropli, 

j. powietrze, 

k. drzwi (niedomknięte drzwiczki), 

l. do końca infuzji 5 min., 

m. koniec infuzji, 

n. czy kontynuować (w przypadku przerwy w infuzji). 

18. Wyposażona w uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD. 

19. Zasilanie sieciowe: 210-240V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) i akumulatorowe. 

20. Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe: 

a. około 12 godz. przy przepływie 25 ml/godz., 

b. około 3 godz. przy przepływie 100 ml/godz., 

c. automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego. 

21. Klasa ochronności I, BF. 

22. Port komunikacyjny np. RS-232 lub inny. 

23. Masa urządzenia z akumulatorem około 3-4 kg. 
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II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY : 

1. Minimum 3-letnie wsparcie telefoniczne. 

2. Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. 

3. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie 

przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

5. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy.  

6. Instruktaż techniczno-szkoleniowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 

8. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

9. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

10. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 

11. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie eksploatacji. 

12. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami 

producenta na koszt wykonawcy. 

13. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez 

14. Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. 

15. Wymiana baterii po 2 latach użytkowania po stronie Dostawcy. 

16. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

17. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, rozpakowanie, 

sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątanie opakowań i pozostałości.  
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3. Ssak elektryczny – 1 szt. 

I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Nie używany, fabrycznie nowy, nie regenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, nie 

pochodzący z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. 

2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty 

dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które wykonawca 

dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 

3. Przenośny z wygodnym uchwytem transportowym. 

4. Pompa bezolejowa, bezobsługowa, tłokowa. 

5. Możliwość trybu pracy ciągłej. 

6. Pojemnik na odsysaną treść z poliwęglanu, poj. 1000 ml, wymienny z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem.  

7. Maksymalne podciśnienie (regulowane): -0.75 bar -75 kPa -563 mmHg 

8. Maksymalny przepływ: 16 l/min. 

9. Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności, łatwa do dezynfekcji. 

10. Zasilanie 220-230V/50-60Hz. 

11. Dreny silikonowe autoklawowalne. 

12. Łącznik stożkowy o średnicy 8-9-10 mm. 

13. Przewód zasilający. 

 

II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY : 

1. Minimum 3-letnie wsparcie telefoniczne. 

2. Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. 

3. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie 

przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 
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4. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

5. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy.  

6. Instruktaż techniczno-szkoleniowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 

8. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

9. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

10. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 

11. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie eksploatacji. 

12. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami 

producenta na koszt wykonawcy. 

13. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez 

14. Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. 

15. Wymiana baterii po 2 latach użytkowania po stronie Dostawcy. 

16. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

17. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, rozpakowanie, 

sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątanie opakowań i pozostałości.  

 

4. Ssak elektryczny – 1 szt. 

I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1.  Nie używany, fabrycznie nowy, nie regenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, nie 

pochodzący z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. 

2.  Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty 

dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które wykonawca 

dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 
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3.  Możliwość pracy w trybie ciągłym. 

4.  Z osprzętem umożliwiającym powieszenie na panelu medycznym/listwie. 

6.  Wskaźnik i reduktor podciśnienia. 

7.  Regulator ssania z zaworem szybkiego otwarcia, wakuometr i wtyk próżniowy. 

 

     II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY 

1. Minimum 3-letnie wsparcie telefoniczne. 

2. Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. 

3. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie 

przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

5. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy.  

6. Instruktaż techniczno-szkoleniowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 

8. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

9. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

10. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 

11. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie eksploatacji. 

12. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami 

producenta na koszt wykonawcy. 

13. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. 

14. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

15. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, rozpakowanie, 

sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątanie opakowań i pozostałości. 
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5. Aparat EKG – 1 szt. 

    I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Nie używany, fabrycznie nowy, nie regenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, nie 

pochodzący z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. 

2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty 

dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które wykonawca 

dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 

3. Instrukcja obsługi w języku polskim. 

4. Wyposażony w dedykowany i mobilny wózek z wysięgnikiem na przewody EKG. 

5. Zasilanie AC 230V i akumulatorowe. 

6. Umożliwiający rejestrację 12 standardowych odprowadzeń EKG. 

7. Wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG na papierze milimetrowym w grupach po 3 odprowadzenia. 

8. Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG 

9. Wyświetlacz umożliwia prezentację 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. 

10. Klawiatura membranowa, alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. 

11. Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD o przekątnej min. 4,0”. 

12. Graficzne menu ekranu umożliwia łatwą obsługę za pomocą klawiatury lub ekranu dotykowego. 

13. Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. 

14. Oprogramowanie aparatu EKG umożliwia: 

a) automatyczną detekcję zespołów QRS, 

b) filtrowanie zakłóceń sieciowych do wyboru 50 lub 60 Hz, 

c) filtrowanie zakłóceń mięśniowych do wyboru 25, 35 lub 45 Hz. 

d) detekcję odpięcia elektrody niezależnie dla każdej elektrody. 

e) prezentację krzywych w układzie standardowym lub Cabrera. 

f) dźwiękową sygnalizację wykrytych pobudzeń. 

g) wprowadzenie danych pacjenta, 
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h) wykonanie badania automatycznego z wydrukiem danych pacjenta. 

15. Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. 

16. Funkcja oszczędności energii akumulatora. 

17. Wymiary maksymalne: 

a. długość około 220 mm, 

b. szerokość około 153 mm, 

c. wysokość około 55 mm. 

18. Wyposażenie wymagane w cenie: 

a. kabel EKG wyposażony w 4 elektrody kończynowe (aVR kolor czerwony, aVL kolor żółty, aVF kolor zielony, czwarta elektroda w ko lorze 

czarnym) i 6 elektrod przedsercowych (V1-czerwona, V2 żółta, V3 zielona, V4 brązowa, V5 czarna, V6 fioletowa), 

b. zasilacz sieciowy medyczny, 

c. dedykowany wózek z kołami i wysięgnikiem na kabel EKG, 

d. kompatybilny papier milimetrowy - 20 szt. 

 

II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY :  

1. Minimum 3-letnie wsparcie telefoniczne. 

2. Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. 

3. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie 

przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

5. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy.  

6. Instruktaż techniczno-szkoleniowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 

8. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

9. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

10. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 
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11. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie eksploatacji. 

12. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami 

producenta na koszt wykonawcy. 

13. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. 

14. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

15. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, rozpakowanie, 

sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątanie opakowań i pozostałości.  

 

6.  Lampa zabiegowa – 1 szt. 

I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Nie używana, fabrycznie nowa, nie regenerowana, w pełni sprawna, kategorii I, wolna od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, nie 

pochodząca z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. 

2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty 

dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które wykonawca 

dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. Ze statywem. 

3. Kółka min. 5 szt. 

4. Z tzw. „gęsią szyją”. 

5. Bezcieniowa. 

6. Wielkość plamki świetlnej 13 cm przy odległości 1 m. 

7. Natężenie oświetlenia: 

a. min. 142 000 lux przy 30 cm, 

b. 61 000 lux przy 50 cm, 

c. 16 000 lux przy 100 cm. 

8.    Współczynnik oddawania barw Ra min. 93%. 
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9.    Źródło światła: 

a. halogen, 

b. żywotność źródeł światła min. 4000 godzin. 

 

II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY : 

1. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie 

przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

2. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

3. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy.  

4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 

5. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

6. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

7. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 

8. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie eksploatacji. 

9. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami 

producenta na koszt wykonawcy. 

10. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. 

11. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

12. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, rozpakowanie, 

sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątanie opakowań i pozostałości.  
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7. Lampa zabiegowa – 1 szt. 

I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Nie używana, fabrycznie nowa, nie regenerowana, w pełni sprawna, kategorii I, wolna od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, nie 

pochodząca z ekspozycji, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 r. 

2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty 

dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które wykonawca 

dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 

3. Lampa zabiegowa bezcieniowa. 

4. Źródło światła LED. 

5. Instrukcja obsługi w języku polskim. 

6. Diody LED w kolorze białym. 

7. Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy. 

8. Natężenie światła lampy w odległości 1 metr od czoła lampy min. 25 000 lux. 

9. Lampa wyposażona w min. 2-4 źródeł światła LED. 

10. Żywotność żarówki min. 50 000 godzin. 

11. Temperatura barwowa dla lampy 4400 [K]. 

12. Współczynnik oddawania barw R9 min. 93. 

13. Zużycie energii maks. 20W. 

14. Lampa na regulowanym statywie. 

15. Statyw wyposażony w min. 4 kółka jezdne. 

16. Możliwość dezynfekcji środkami dezynfekcyjnymi na bazie min. 70% alkoholu. 

 

II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY: 

1. Minimum 3-letnie wsparcie telefoniczne. 

2. Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. 
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3. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie 

przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

5. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy. 

6. Instruktaż techniczno-szkoleniowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 

8. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

9. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

10. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 

11. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie eksploatacji. 

12. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami 

producenta na koszt wykonawcy. 

13. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. 

14. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

15. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, rozpakowanie, 

sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątanie opakowań i pozostałości. 

 

  


