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„Dostawa aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie MCSM w Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (zamówienie z podziałem na 10 części)’’ 
 

Część 5 – Dostawa wózków reanimacyjnych. 

 

1. Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt. 

       I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Nie używany, fabrycznie nowy, nie regenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, nie 

pochodzący z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. 

2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty 

dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które wykonawca 

dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 

3. Wykonany z lekkich i trwałych materiałów pokrytych powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym. 

4. Z zaokrąglonymi krawędziami. 

5. Półka przeznaczona na manualny defibrylator: 

a. z blokadą ustawienia, 

b. stabilna, 

c. montowana w narożniku blatu, 

d. wyposażona w min. 2 pasy mocujące. 

6. Blat wózka: 

a. z termoformowanego tworzywa sztucznego, 

b. odporny na uderzenia i zadrapania, 
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c. łatwy w myciu i dezynfekcji, 

d. z wyprofilowanym uchwytem przydatnym w manewrowaniu wózkiem. 

7. Szuflady: 

a. plastikowe, formowane wtryskowo, 

b. z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem, 

c. w kolorach niebieski lub w odcieniu niebieskim, 

d. z wbudowanymi kolorowymi uchwytami i mocowaniami na etykiety, 

e. wyposażone w wygodne i ergonomiczne uchwyty, 

f. zamontowane na ukrytych prowadnicach metalowych, 

g. ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem, 

h. zamykane za pomocą centralnego zamka ze składanym kluczem. 

8. Możliwość wyboru  dodatkowych akcesoriów. 

9. Wymiary wózka reanimacyjnego: 

a. szerokość około 70-80 cm, 

b. głębokość około 60-70 cm, 

c. wysokość około 100-110 cm, 

d. wysokość z nadstawką bez akcesoriów około 170-180 cm, 

e. wysokość blatu górnego około 100-120 cm. 

10. Podstawa wykonana z termoformowanego tworzywa odpornego na uderzenia i zadrapania, łatwa w myciu i dezynfekcji. 

11. Wysokiej jakości 4 koła skrętne: 

a. kauczukowe, 

b. średnica kół około 120-125 mm, 

c. amortyzujące wstrząsy, 

d. z odbojnikami chroniącymi przed uszkodzeniem, 

e. dwa przednie koła wyposażone w hamulce sterowane nożnie, zamontowane na stalowej ramie. 

12. Wózek zamykany centralnie na klucz, klucz składany. 

13. Wyposażony w kosz z pokrywą w formie automatycznie otwieranej klapy za pomocą stopy lub kolana. 

14. Dodatkowe wyposażenie wózka w cenie: 
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1) Zestaw do intubacji w etui wyposażony w: 

a. metalowe rękojeści min. 3 szt., 

b. rękojeści zasilane bateriami (komplet baterii w zestawie), 

c. metalowe łopatki typu Mill rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 

d. wymienne żarówki, 

e. certyfikat CE jeśli wymagany, 

f. ilość 1 zestaw. 

 

II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY 

1. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie 

przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

2. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

3. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy. 

4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 

5. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

6. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

7. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 

8. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie eksploatacji. 

9. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami 

producenta na koszt wykonawcy. 

10. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. 

11. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

12. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, rozpakowanie, 

sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątanie opakowań i pozostałości. 
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2. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 szt. 

I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Nie używany, fabrycznie nowy, nie regenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, nie 

pochodzący z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. 

2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty 

dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które wykonawca 

dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 

3. Wykonany z lekkich i trwałych materiałów lakierowanych epoksydowo z zastosowaniem technologii przeciwbakteryjnej. 

4. Każdy element łatwy w myciu i dezynfekcji środkami dezynfekcyjnymi na bazie 70% alkoholu. 

5. Zaokrąglone linie bez ostrych narożników i krawędzi. 

6. Blat z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. 

7. Górny blat: 

a. tworzywowy, 

b. wyposażony w podwyższoną krawędź przytrzymującą płyn, 

c. z wbudowaną podwyższoną ścianką z trzech stron, która może być użyta jako uchwyt do przemieszczania, 

d. budowa krawędzi blatu zapewnia łatwe chwytanie i zwiększa manewrowość wózka. 

8. Możliwość wyboru dodatkowych akcesoriów do wózka. 

9. Wymiary wózka: 

a. szerokość około 74 cm, 

b. głębokość około 70 cm, 

c. wysokość około 100-110 cm, 

d. wysokość z nadstawką bez wyposażenia około 140-150 cm, 

e. wysokość blatu górnego na poziomie około 100 cm. 

10. Wózek zamykany centralnie na klucz składany. 

11. Rozmieszczenie uchwytów nie utrudnia eksploatacji wózka. 

12. Na bocznej ściance wózka metalowe listwy mocujące – 2 szt. 
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13. Szuflady: 

a. rozmieszczenie nie utrudnia eksploatacji wózka, 

b. centralna blokada i zamykanie szuflad na kluczyk, 

c. fronty formowane wtryskowo, plastikowe, 

d. zaokrąglone krawędzie i wnętrze, 

e. zintegrowane uchwyty wraz z uchwytem na etykiety, 

f. zamontowane na ukrytych całkowicie prowadnicach stalowych, 

g. z zamknięciem zwalniającym z samodomykaniem, 

h. szerokość ok. 450 mm, wysokość ok. 75 mm z uchwytem – 2 szt., 

i. szerokość ok. 450 mm, wysokość ok. 150 mm z uchwytem – 2 szt., 

j. szerokość ok. 450 mm, wysokość ok. 225 mm z uchwytem – 1 szt., 

k. przezierne okienka do umieszczenia opisu z przodu. 

14. Szczyt wykonany z termoformowanego tworzywa ABS: 

a. odporny na uderzenia i zarysowania, 

b. łatwy do mycia i dezynfekcji. 

15. Uchylne pojemniki na dodatkowe akcesoria: 

a. z boku wózka, 

b. kąt otwarcia około 40°, 

c. możliwość zdejmowania do mycia i dezynfekcji, 

d. ilość min. 3 szt. 

16. Kosz na śmieci: 

a. pojemność min. 10 l, 

b. otwierany automatycznie stopą lub kolanem, 

c. tworzywowy, 

d. mocowany na listwie z boku wózka – 1 szt. 

17. Dodatkowa półka wysuwana spod blatu bocznego. 

18. Wieszak na kroplówki: 

a. z regulacją wysokości, 
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b. wyposażony w min. 4 haczyki 

19. Półka przeznaczona na manualny defibrylator: 

a. z blokadą ustawienia, 

b. stabilna, 

c. montowana w narożniku blatu, 

d. wyposażona w min. 2 pasy mocujące. 

20. Deska do resuscytacji zamontowana na tylnej ściance wózka – 1 szt. 

21. Uchwyt na butlę z tlenem na tylnej ścianie wózka z możliwością regulacji do rożnych wielkości butli – 1 szt. 

22. Wyposażony w 4 koła: 

a. skrętne, 

b. średnica około 125 mm, 

c. 2 koła z przodu z hamulcem nożnym, 

d. 2 koła antystatyczne montowane na stalowej ramie, 

e. wyposażone w gumowe, okrągłe odbojniki. 

23. Waga wózka około 60 kg. 

24. Urządzenie medyczne klasy I. 

25. Montaż po stronie dostawcy w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

26. Dodatkowe wyposażenie wózka reanimacyjnego w cenie stanowi: 

a. Zestaw do intubacji w etui wyposażony w: 

b. metalowe rękojeści zasilane bateriami (komplet baterii w zestawie), 

c. metalowe łopatki typu MAC rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 

d. wymienne żarówki, 

e. certyfikat CE jeśli wymagany, 

f. ilość 1 zestaw. 

 

       II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY : 
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1. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie 

przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

2. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

3. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy. 

4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 

5. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

6. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

7. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 

8. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie eksploatacji. 

9. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami 

producenta na koszt wykonawcy. 

10. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. 

11. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

12. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, rozpakowanie, 

sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątanie opakowań i pozostałości. 

 

3. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 szt. 

I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Nie używany, fabrycznie nowy, nie regenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, nie 

pochodzący z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. 

2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty 

dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które wykonawca 

dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 

3. Wykonany z lekkich i trwałych materiałów syntetycznych i stalowych pokrytych powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym. 
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4. Każdy element łatwy w myciu i dezynfekcji. 

5. Zaokrąglone linie, bez ostrych narożników i krawędzi. 

6. Zamykany centralnie na składany klucz. 

7. Górny blat tworzywowy z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka wyposażony w: 

a) podwyższoną krawędź przytrzymującą płyn, 

b) wbudowaną podwyższoną ścianką z trzech stron, która może być użyta jako uchwyt do przemieszczania, 

c) budowa krawędzi blatu zapewnia łatwe chwytanie i zwiększa manewrowość wózka. 

8. Szuflady: 

a. formowane wtryskowo, 

b. plastikowe, 

c. z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem, 

d. z wbudowanymi kolorowymi uchwytami i mocowaniami na etykiety. 

e. z wygodnymi i ergonomicznymi uchwytami szuflad, 

f. zamontowane na ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego wyciągnięcia, 

g. z cichym samodomykaniem, 

h. zamykane za pomocą centralnego zamka ze składanym kluczem, 

i. szerokości ok. 45 cm, wysokość ok. 15 cm z uchwytami – min. 3 szt., 

j. szerokości około 45 cm, wysokość ok. 22,5 cm z uchwytem – min. 1 szt. 

9. Możliwość wyboru dodatkowych akcesoriów. 

10. Wymiary wózka (szerokość x głębokość x wysokość): około 74x60x104 cm: 

a. wysokość z nadstawką bez akcesoriów około 171 cm, 

b. wysokość blatu górnego na poziomie 100 cm. 

11. Podstawa wykonana z termoformowanego tworzywa odpornego na uderzenia i zadrapania, łatwa w myciu i dezynfekcji.  

12. Koła: 

a. koła antystatyczne o niskim tarciu w celu łatwiejszej manewrowalności wózkiem – 4 szt, 

b. koła z blokadą - 2 szt, 

c. z odbojnikami chroniącymi przed uszkodzeniem. 

13. Pojemniki z boku wózka na dodatkowe akcesoria: 
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a. uchylne z kątem otwarcia około 40 °, 

b. zdejmowane do mycia i dezynfekcji, 

c. ilość – 3 szt. 

14. Dodatkowa półka wysuwana spod blatu bocznego z lewej strony – 1 szt. 

15. Po prawej stronie wózka na bocznej ścianie metalowe uchwyty na dodatkowe akcesoria – 2 szt. 

16. Nadstawka z uchwytem o regulowanej wysokości składająca się z 9 transparentnych uchylnych pojemników: 

a. mniejszych w górnej części – 5 szt., 

b. większych w dolnej części – 4 szt. 

17. Wieszak na kroplówki: 

a. z regulacją wysokości, 

b. z 2 haczykami, montowany do nadstawki. 

18. Uchwyt z miseczką nerkowatą mocowany do nadstawki. 

19. Pojemniki: 

a. na zużyty sprzęt jednorazowy w szynie bocznej nadstawki, 

b. na sprzęt do dezynfekcji montowany do szyny nadstawki, z możliwością wlewania płynu dezynfekcyjnego, zabezpieczony zamknięciem 

(pokrywa) w górnej części z koszykiem do odciekania. 

20. Kosz na śmieci z boku wózka, otwierany kolanem, pojemność. min. 10 l. 

 

II  Wyposażenie dodatkowe wózka w cenie: 

1. Zestaw do intubacji w etui: 

a. z metalowymi rękojeściami, 

b. wyposażony w baterie, 

c. z metalowymi łopatkami typu Miller 3 różne rozmiary, 

d. z metalowymi łopatkami typu Mac 3 różne rozmiary, 

e. certyfikat CE jeśli wymagany, 

f. ilość – 2 zestaw. 

 

2. Stetoskop diagnostyczny z dwustronną lirą: 



 
Znak sprawy Zp7/2021                                                                                           Załącznik nr 1E do SWZ 

Strona 10 z 12 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Z symulacją medyczną w przyszłość – projekt podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu’’ realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V. Wsparcie dla 

obszaru zdrowia, Działania nr. 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

 

a. z wymiennymi oliwkami i membranami, 

b. z obrotową membraną dla dorosłych i dzieci, 

c. certyfikat CE jeśli wymagany, 

d. łącznie 2 szt. 

 

3. Kleszczyki Magilla: 

a. metalowe, 

b. rozmiar 15 cm – 1 szt, 

c. rozmiar 17 cm – 1 szt, 

d. rozmiar 20 cm – 1 szt., 

e. certyfikat CE jeśli wymagany. 

 

III SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY 

1. Minimum 3-letnie wsparcie telefoniczne. 

2. Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. 

3. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie 

przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

5. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy. 

6. Instruktaż techniczno-szkoleniowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 

8. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

9. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

10. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 

11. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie eksploatacji. 

12. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami 
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producenta na koszt wykonawcy. 

13. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. 

14. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

15. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, rozpakowanie, 

sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątanie opakowań i pozostałości.  

 

4. Wózek inwalidzki – 1 szt. 

I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Nie używany, fabrycznie nowy, nie regenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, nie 

pochodzący z ekspozycji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. 

2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty 

dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które wykonawca 

dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 

3. Rama krzyżakowa wykonana ze stali precyzyjnej. 

4. Tapicerka wykonana z nylonu kolor czarny. 

5. Koła na szybkozłączach. 

6. Przednie koła pełne i skrętne. 

7. Pompowane koła tylne (pompka w zestawie). 

8. Płyty boczne z wytrzymałego tworzywa sztucznego. 

9. Minimum 6 punktów mocowania płyty do podłokietnika. 

10. Podłokietniki i podnóżki wyjmowane. 

11. Podnóżki odchylanie. 

12. Wózek posiadający hamulce, tylną kieszonkę, pas chroniący przed wypadnięciem, pas pod łydkami. 

13. Obciążenie dopuszczalne: 120 kg. 

14. Szerokość siedziska: 42 cm. 
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15. Szerokość wózka: około 60 cm, 

16. Waga maks. wózka bez pacjenta około 21 kg. 

 

II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY : 

1. Minimum 3-letnie wsparcie telefoniczne. 

2. Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. 

3. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie 

przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

5. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy. 

6. Instruktaż techniczno-szkoleniowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 

8. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

9. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

10. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 

11. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie eksploatacji. 

12. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami 

producenta na koszt wykonawcy. 

13. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. 

14. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

15. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, rozpakowanie, 

sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątanie opakowań i pozostałości.  

 


