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„Dostawa aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie MCSM w Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (zamówienie z podziałem na 10 części)’’ 
 

Część 9 – Dostawa stanowiska do iniekcji. 

 

1. Stanowisko do iniekcji – 1 szt. 

     I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Nie używane, fabrycznie nowe, nie regenerowane, w pełni sprawne, kategorii I, wolne od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, nie 

pochodzące z ekspozycji, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. 

2. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty 

dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które wykonawca 

dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem. 

3. Stanowisko lub fotel do pobierania krwi. 

4. Umożliwia wykonywania wkłuć i pobieranie krwi z przedramienia lewej i prawej kończyny górnej.  

5. Obrotowe siedzisko umożliwia zmianę stron na prawą lub lewą rękę. 

6. Stanowisko wyposażone w półkę i podłokietnik umożliwiający dopasowanie wysokości do wzrostu pacjenta. 

7. Możliwa zmiana położenia podłokietnika o kąt 180° zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90°. 

8. Dopuszczalne maksymalne parametry stanowiska: 

a. obciążenie około 120 kg, 

b. waga około 16 kg, 

c. całkowita szerokość około 800 mm, 

d. całkowita długość około 805 mm, 
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e. szerokość podstawy około 705 mm, 

f. całkowita wysokość około 825 mm. 

9. Oparcie fotela, siedzisko oraz podłokietnik obszyte materiałem tworzywowym: 

a. kolor turkusowy, 

b. tapicerowanym, 

c. zmywalnym, 

d. łatwym w utrzymaniu czystości z możliwością dezynfekcji środkami na bazie min. 70% alkoholu.  

 

       II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY : 

1. Okres gwarancji producenta minimum 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie 

przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. 

2. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

3. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy.  

4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail). 

5. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (proszę podać). 

6. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. 

7. W sytuacjach tego wymagających usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 

8. Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie eksploatacji. 

9. Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami 

producenta na koszt wykonawcy. 

10. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. 

11. Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimum 5 lat. 

12. Montaż i instruktaż techniczno-szkoleniowy obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca zamontowania, rozpakowanie, 

sprawdzenie kompletności dostawy, stwierdzenie braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątanie opakowań i pozostałości. 

 

 


