
 
 

 

Strona 1 z 17 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Z symulacją medyczną w przyszłość – projekt 

podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława 

Tarnowskiego w Tarnobrzegu’’ realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania nr. 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

 

 
 

 

Tarnobrzeg 24.06.2021r. 

Znak sprawy: Zp7/2021 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych pn. ,,Dostawa aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie MCSM 

w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

(zamówienie z podziałem na 10 części)’’. 

 

Zamawiający – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego 

w Tarnobrzegu informuje, iż Wykonawcy działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą Pzp, w dniach 

22-23.06.2021r. zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ dotyczące 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Pzp. 

 

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp 

przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 

 

Dotyczy załącznik nr 3 - Projekt umowy 

 

Pytanie 1 

§6 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do: 

Pkt. 1) a) 10%? 

Pkt. 1) b, c), d) do 0,2%? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 

 

P a ń s t w o w a  U c z e l n i a  Z a w o d o w a  
i m .  p r o f .  S t a n i s ł a w a  T a r n o w s k i e g o   

w  T a r n o b r z e g u  
 
 

u l .  S i e n k i e w i c z a  5 0 ,  3 9 - 4 0 0  T a r n o b r z e g   
t e l .  8 2 2  9 0  1 5 ,  t e l . / f a x  8 2 3  5 7  8 8  
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Pytanie 2 

§6 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do 

10%? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 

 

Dotyczy cześć 1 Dostawa inkubatora otwartego 
 

Pytanie 3 

Ad. 5 Czy Zamawiający dopuści inkubator z zakresem mocy 0 – 600 W ze skokiem co 30W 

(20 poziomów)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 4 

Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści inkubator z automatyczną regulacją temperatury w zakresie 

34 – 38 °C? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 5 

Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści inkubator ze źródłem ciepła w postaci kwarcowego 

promiennika podczerwieni o mocy promiennika 600W? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 6 

Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści inkubator z materacykiem piankowym, niepodgrzewanym, 

o wymiarach 800 x 490 mm, kolor biały? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 7 

Ad. 13 c. Czy Zamawiający dopuści inkubator z osprzętem do tlenoterapii w postaci 

zamocowanego do inkubatora automatycznego resuscytatora typu Neopuff, reduktora, 

przepływomierzu i przewodów? Taki zestaw zapewnia fizyczną eksploatację w zakresie 

wentylacji i symulowanej terapii tlenowej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 
Pytanie 8 

Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści inkubator bez systemu automatycznego testu po 

włączeniu, z możliwością uruchomienia przez użytkownika ręcznego testu alarmów 

wizualnych oraz dźwiękowych? Ponadto w przypadku awarii kontrolera urządzenie 

automatycznie przejdzie w tryb awaryjny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
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Pytanie 9 

Ad. 16. Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 4 koła, wszystkie z hamulcem, 

nieprzewodzące ładunki elektryczne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 10 

Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści inkubator z dużym, czytelnym kolorowym wyświetlaczem 

LCD o przekątnej 7”, wielkość cyfr mniejsza niż 30mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 11 

Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści inkubator bez oświetlenia podstawowego, wyposażony 

w nowoczesne punktowe oświetlenie LED noworodka z możliwością regulacji jasności, 

o mocy 40W? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 12 

Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści inkubator z zegarem APGAR z sygnalizacją optyczna 

i akustyczną, interwały czasowe 1, 5, 10 min? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 13 

Ad. 24. Czy Zamawiający dopuści inkubator bez wielorazowego pojemnika na wydzielinę? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 14 

Ad. 25. Czy Zamawiający dopuści inkubator bez możliwości wbudowania lampy do 

fototerapii w czaszę ogrzewacza? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 15 

Ad. 26. Czy Zamawiający dopuści inkubator z głowica w kolorze białym, bez możliwości 

wyboru koloru głowicy ogrzewacza? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu inkubator otwarty o poniższej 

charakterystyce: 

1. Noworodkowe stanowisko resuscytacyjne, spełniające wymagania „CE. 

2. Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka, 

promiennik 600W. 

3. Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe 0,11 lumenów/cm2 

4. Materacyk o wymiarach 53,3x66cm. 

5. Odchylane ścianki boczne. 

6. Płynna regulacja nachylenia materacyka od +100 do -100.  
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7. Promiennik odchylany na boki w celu ułatwienia dostępu do pacjenta, np. do wykonania 

zdjęć RTG, po odchyleniu promiennika ciepło z niego jest nadal emitowane. 

8. Na podwójnych kółkach z hamulcami o śr. 12cm. 

9. Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora z przodu i z tyłu. 

10. Zintegrowane rury do mocowania pomp  lub monitorów . 

11. Zintegrowana taca na akcesoria reanimacyjne . 

12. Zintegrowana taca na akcesoria kompatybilna z wkładem organizującym do szuflady. 

13. Ręczna regulacja mocy ogrzewacza. 

14. Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka w zakresie 34 – 380C. 

15. Mierzona i wyświetlana temperatura skóry pacjenta w zakresie 18-430C. 

16. Tryb automatycznego nagrzewania . 

17. Zintegrowany ssak sterowany z kolumny inkubatora, zasilany gazem podłączonym do 

inkubatora. 

18. Ciśnienie ssania w zakresie od 0 do 150 mmHg. 

19. Zintegrowany, sterowany z kolumny inkubatora, mikser tlen/powietrze z płynną regulacją 

stężenia tlenu w zakresie 21%-100%. 

20. Układ automatycznej podaży oddechów, sterowany z kolumny inkubatora. 

21. PEEP programowany w zakresie min. 0-18 cmH2O. 

22. Programowana ilość oddechów automatycznych w zakresie 18 do 60 odd/minutę. 

23. Regulowane ciśnienie wdechowe w zakresie min. od 0 do 50 cmH2O. 

24. Przepływ regulowany w zakresie min. od 0 do 15 l/min. 

25. Zintegrowany w kolumnie inkubatora manometr. 

26. Możliwość podłączenia worka samo rozprężnego lub wąsów tlenowych. 

27. Możliwość prowadzenia wspomagania oddechowego nieinwazyjnie i inwazyjnie. 

28. Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu. 

29. Alarm przypominający o weryfikacji stanu pacjenta w przypadku pracy z manualnym 

programowaniem mocy promiennika. 

31. Alarm temperatury skóry – odchyłka +/- 10C od wartości nastawionej. 

32. Wbudowany w kolumnę inkubatora zegar APGAR. 

33. W komplecie 1 wielorazowy czujnik temperatury skóry i 10 jednorazowych czujników 

temperatury skóry pakowanych z plasterkami mocującymi. 

34. 100 plasterków izolacyjnych do pozycjonowania czujników temperatury. 

35. Układy oddechowe do automatycznej podaży oddechów 25szt. 

36. Układy oddechowe do wspomagania oddechowego, ręczna podaż wdechów, 25 szt. 

37. Jednorazowe zbiorniki ssaka, 10 szt. 

38. Jednorazowe filtry ssaka, 10 szt. 

39. Dren ssaka z uchwytem otwierającym przepływ, 25 szt. 

40. Jednorazowe maski anestezjologiczne,  30 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o powyższych parametrach. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Strona 5 z 17 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Z symulacją medyczną w przyszłość – projekt 

podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława 

Tarnowskiego w Tarnobrzegu’’ realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania nr. 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

 

Pytanie 17 

Dotyczy II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY pkt10 

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie do 5 dni 

terminu usunięcia awarii sprzętu od momentu zgłoszenia a w przypadku konieczności 

sprowadzenia części do napraw z zagranicy do 10 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Dotyczy cześć 2 Dostawa respiratora. 
 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator bardziej zaawansowany o 

parametrach lepszych od wymaganych o poniższym opisie:   

 

Wyrób fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 

Respirator przeznaczony do wentylacji okresowej i ciągłej(24 godziny na dobę) dla 

dorosłych i dzieci o wadze ciała min. Od  2,5 kg. Respirator do prowadzenia wentylacji 

pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną. Respirator przeznaczony do zastosowania 

stacjonarnego oraz  transportu wewnątrzszpitalnego. 

Waga urządzenia ze zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniającym(-i) 

nieprzerwaną pracę urządzenia min. 14 godzin bez konieczności ich ładowania: max. 6,3 

kg 

Możliwość zastosowania dodatkowego, zewnętrznego akumulatora zasilającego (12 V) 

Możliwość ustawienia min. 4 programów wentylacji 

Aparat wyposażony w komunikację Bluetooth oraz WiFi 

Możliwość zgrania danych terapeutycznych w czasie terapii na nośniku pamięci (typu 

karta pamięci) lub zapisywanie w pamięci z urządzenia na pamięć zewnętrzną przez port 

typu USB (pendrive) 

Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego min. Ciśnienie 3 bar do 5,5 bar 

Zasilanie w tlen o niskim ciśnieniu z przepływem min. 0 do 30l/min 

Respirator wyposażony w mieszalnik tlenu. Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej 

regulowane płynnie w zakresie minimum 21% do 100%. 

Wyświetlacz dotykowy minimum 8” przekątnej ekranu umożliwiający jednoczesne 

monitorowanie: objętości oddechowej (VTe), częstości oddechów (RR), przecieków 

powietrza, ciśnień terapeutycznych, wentylacji minutowej (MV), stosunku I/E, 

szczytowego przepływu i ciśnienia oraz poziomu naładowania akumulatora zasilającego. 

Tryby pracy minimum: 

CPAP  

ST 

PSV(Pressure Support Ventilation)  

PAC (PressureAssisted Control),  

Typu V target (wspomaganie ciśnieniowe z gwarancją objętości),  

AC,  

VC,  
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SIMV, 

PC-SIMV (lub tryby równoważne o innych nazwach)- 

MPV -PC ( wentylacja przez ustnik z kontrolą ciśnienia) 

MPV -VC ( wentylacja przez ustnik z kontrolą objętości) 

Dla trybów wentylacji sterowanej ciśnieniem (tryby: S/T, PSV, A/C- PC) możliwość 

zaprogramowania określonej objętości oddechowej wydechowej (TVexh.) w zakresie 50-

2000ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym; 

Hybrydowy tryb wentylacji z 

jednoczesnymautomatycznymdostosowaniemciśnieńwdechowych (PS) i 

automatycznymdoboremciśnieńwydechowych w celueliminacjizaburzeńoddychania o 

charakterzeobturacyjnym TYPU BEZDECH, SPŁYCENIE, CHRAPANIE ( auto – 

PEEP) 

Alarmy ustawiane w zakresie: 

- Ciśnienie wdechowe min. 1 - 90 cm H20 

- Objętość oddechowa min. 10 - 2000 mi lub wyłączony, 

- Wentylacja minutowa min. 1 - 30 I/min lub wyłączony, 

- Częstość oddechów min. I - 90 n/min lub wyłączony, 

- Odłączenie obwodu min. 10 - 60 s lub wyłączony, 

- Interwał bezdechu min. 10- 60 s, 

Monitorowanie parametrów w zakresie : 

- Objętość oddechowa min. 0 - 2000 ml , 

- Szacunkowy wsp. przecieku min. 0- 200 I/min 

- Szczytowy przepływ wdechowy min. 0-200 I /min 

- Śr. ciśnienie w drogach oddechowych min. 0- 90 cm H20 

- Współczynnik I:E min. 9,9: 1 - 1 : 9,9 

- Wentylacja minutowa min. 0- 30 l/min 

- Częstość oddechów min. 1 - 90 /min 

- Szczytowe ciśnienie wdechowe min. 0 - 90cm H20 

- Procent oddechów wyzwalanych przez pacjenta 0-100% 

Możliwość zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany ciśnienia 

pomiędzy fazami oddechowymi (wdech-wydech oraz wydech-wdech), reagującego na 

spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego dostosowania 

Możliwość zastosowania triggera wdechowego przepływowego, min. 0,5 -9 l / min 

Możliwość zastosowania triggera wydechowego w zakresie 10% - 90% przepływu 

szczytowego 

Typy obwodów: 

- aktywna zastawka wydechowa z proksymalnym ciśnieniem (PAP) 

- aktywna zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu 

- pasywny układ pacjenta z portem wydechowym 

- obwód dwuramienny  

Możliwość zastosowania obwodu pacjenta z zastawką oddechową, jak i obwodu bez 

zastawki (z portem wydechowym) zarówno dla trybów sterowanych objętością i 

ciśnieniem.  Zastosowanie zarówno przy wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej. 

Ustawienia parametrów min. : 
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- IPAP min. 3-50 cm H2O, 

- EPAP/PEEP min. 3-25 cm H2O, 

- CPAP min. 3-25 cm H2O, 

- wspomaganie ciśnieniowe min. 0 -30 cm H2O, 

- objętość oddechowa min. 50-2000ml, 

- częstość oddychania min. 0-80 oddechów na minutę, 

- czas wdechu min. 0,3- 5,0 s, 

- Czas narastania min. 0-6, 

- czułość wyzwalania przepływem min. 0,5 – 9 l/min, 

- czułość cyklu przepływu min. 10-90 %, 

Możliwość monitorowania Sp02, EtCO2 oraz FiO2 z wykorzystaniem dodatkowych 

czujników 

Możliwość wyświetlania na ekranie parametrów oporu dynamicznego 

Aparat wyposażony w składany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie urządzenia 

WYPOSAŻENIE 

Respirator w zestawie z kompletnym układem pacjenta 22mm z portem wydechowym - 

10 sztuk 

Respirator w zestawie z wózkiem transportowym min. blokada trzech kół i koszykiem na 

akcesoria – 1 sztuka 

Respirator wyposażony w zasilanie zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On 

zapewniającym(-i) nieprzerwaną pracę urządzenia min. 14 godzin bez konieczności ich 

ładowania 

 

Instrukcja użytkowania w języku polskim w postaci papierowej oraz elektronicznej 

GWARANCJA I SERWIS 

Instalacja, uruchomienie. Przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia.  

Żywotność turbiny minimum 50,000,00 godzin nieprzerwanej pracy 

Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i 

konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów niezbędnych do ich wykonania, zgodnie z 

wymogami producenta jednak nie mniej niż l raz w roku. 

Czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych – 

maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia usterki. 

Czas usunięcia usterki w siedzibie Zamawiającego – maksymalnie 5 dni roboczych od 

daty zgłoszenia 

Przy naprawie dłuższej niż 5 dni lub wymagającej zabrania urządzenia do serwisu 

wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy urządzenia zastępczego 

Naprawy, przeglądy i czynności konserwacyjne wykonywane wyłącznie przez 

autoryzowany serwis producenta na terenie Polski 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany respirator o powyższych 

parametrach, niemniej jednak Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną 

gwarancje oraz serwis. Zamawiający podtrzymuje zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia dla części 2 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
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Dotyczy cześć 3 Dostawa defibrylatorów 

Poz. 1 – Defibrylator manualny z funkcją AED 2 szt. 
 

Pytanie 19 

Punkt 8a –Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora z monitorowaniem 

5 kanałowego EKG. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 20 

Punkt 8d i 18f - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora z papierem gładkim 

o szerokości 50mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem jeśli jest to 

papier milimetrowy z możliwością oceny cech składowych wykresu EKG.  

 

Pytanie 21 

Punkt 14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora z panelem głównym na 

którym jest wybór energii oraz ładowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający oczekuje 

funkcji wyboru energii defibrylacji i ładowania również na elektrodach 2w1. 

 

Pytanie 22 

Punkt II Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez 

konieczności wymiany baterii po 2 latach? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 23 

Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru SpO2 w technologii Masimo lub FAST? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia do pomiaru SpO2 w technologii 

Masimo jak i w technologii FAST. 

 

Pytanie 24 

Czy Zamawiający będzie wymagał wskaźnika styku łyżek twardych z pacjentem na łyżkach 

twardych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
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Dotyczy cześć 3 Dostawa defibrylatorów 

Poz. 2 – Defibrylator automatyczny treningowy AED 2 szt. 

Zestaw nr 1 
 

Pytanie 25 

Punkt 3b – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora bez zasilacza, z 

wbudowaną baterią. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 26 

Punkt 3c - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora bez pilota. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Dotyczy cześć 3 Dostawa defibrylatorów 

Poz. 2 – Defibrylator automatyczny treningowy AED 2 szt. 

Zestaw nr 2 
 

Pytanie 27 

Punkt 6 – Czy Zamawiający dopuści defibrylator posiadający na panelu sterującym przyciski, 

bez oprogramowania, komendy wydawane w j. polskim oraz instrukcją w j. polskim? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 28 

Punkt 7b - Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez zasilacza, z wbudowaną baterią? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 29 

Punkt 7c - Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez pilota? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

Dotyczy cześć 5 Dostawa wózków reanimacyjnych 
 

Pytanie 30 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 z części 5 w celu umożliwienia złożenia 

konkurencyjnej oferty przez większe grono Wykonawców. Pragniemy zauważyć, iż opisany 

wózek inwalidzki mieści się w innej grupie asortymentowej niż wózki reanimacyjne, co 

ogranicza znacząco potencjalne grono Wykonawców.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
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Pytanie 31 

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu montażu i instalacji/uruchomienia oraz 

szkolenia instruktażowego dla wózków z części 5. Specyfika przedmiotu zamówienia 

uniemożliwia wykonanie instalacji/uruchomienia/montażu. Oferowane wózki dostarczane są 

de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze - 

wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich 

obsługą w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, 

dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne 

Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane 

wózki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i 

poddane interpretacji, gdyż nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji 

powyższych wymogów dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego 

zawyżenia ceny ofertowej. W związku z powyższym, prosimy o dokonanie stosownych zmian 

zapisów SWZ oraz projektu umowy.    

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla części 5.  

 

Pytanie 32 

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 80 dni od daty 

zawarcia umowy. Pragniemy zauważyć, iż wyrób ten jest produkowany pod konkretne 

zamówienie, a cykl jego produkcji nie jest możliwy do skrócenia. Wydłużenie terminu 

realizacji umożliwi Wykonawcom wykonanie umowy z należytą starannością. W przypadku 

braku zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 80 dni, zwracamy się z prośbą 

o wydłużenie do maksymalnego możliwego dla Zamawiającego terminu realizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania i podtrzymuje 

dotychczasowe zapisy dotyczące terminu realizacji.  
 

Dotyczy cześć 5 Dostawa wózków reanimacyjnych 

Poz. 1 – Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem 1 szt. 
 

Pytanie 33 

Punkt 5 – Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny bez półki pod defibrylator, która 

koliduje z wymaganą nadstawką w wózku? Wymagana półka jest na wyposażeniu innego 

modelu wózka (pozycja nr 2 tej części) nie pasującego jednak do pozostałego opisu wózka. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 34 

Punkt 14-1) – Według naszej wiedzy zestawy do intubacji w etui/walizce składają się z jednej 

rękojeści i maksymalnie 4 łyżek w różnych rozmiarach. Prosimy więc Zamawiającego 

o wyjaśnienie jaki to zestaw na który składają się min. 3 rękojeści oraz łyżki w 5 rozmiarach. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca sam skompletował wymagany 

zestaw np. Riester lub równoważny, który składa się z: metalowych rękojeści 3 szt. oraz 

kompatybilnych łopatek typ Mill rozmiary 00 – 1 szt, 0 – 1 szt., 1 – 1 szt., 2 – 1 szt., 3 – 1 

szt., 4 – 1 szt. w etui. 
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Pytanie 35 

Ad.3_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka bez powłoki antybakteryjnej, którego 

konstrukcja (korpus i narożniki) wykonana jest z anodowanego wytłaczanego aluminium, 

malowanego proszkowo, którego wszystkie elementy wózka są zaokrąglone i gładkie, co 

umożliwia łatwe i skutecznie utrzymanie go w czystości. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 36 

Ad. 5 a, c_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z półką na manualny defibrylator, 

bez blokady ustawienia, która nie jest potrzebna z uwagi na to, że zamocowana jest na 

obrotowym ramieniu, na wysięgniku nadstawki w rogu wózka, co pozwala na swobodne jej 

obracanie na wysięgniku nadstawki; półka z możliwością regulacji szerokości w zakresie od 

312x270 do 400x270 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 37 

Ad. 5_8d_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z półką na manualny defibrylator, 

dodatkowo z możliwością regulacji szerokości w zakresie od 360x280 to 440x280 mm, w 

przypadku zastosowania której wózek jest bez wysięgnika nadstawki.  

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 38 

Ad.6d_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z blatem z trzema wyprofilowanymi 

uchwytami, co znacząco ułatwia manewrowanie wózkiem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 39 

Ad.7c, f, g_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z szufladami w kolorze jasnej 

szarości z możliwością oznakowania kolorowymi znacznikami w 10 kolorach, w tym w 

kolorze niebieskim. Szuflady osadzone na osłoniętych z wysuwanych prowadnicach, co 

umożliwia łatwe wyjecie ich (np. w celu opróżnienia czy do czyszczenia), bez użycia 

narzędzi, szuflady cicho samo domykające się, z pełnym wysuwem. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
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Pytanie 40 

Ad.9 a, b, c, d, e_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka: 

- o wymiarach (bez wyposażenia): szerokość 57,1 cm, głębokość 59,4 cm 

- wysokości 106,3 cm, do blatu 101,5 cm 

- wysokości 167 cm dla wózka z nadstawką 

- wysokości  125 cm dla wózka bez nadstawki – z półką pod defibrylator na krótkim 

wysięgniku  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 41 

Ad.11d_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego podstawa zabezpieczona 

jest odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS.  (poglądowe zdjęcie oferowanego 

wózka poniżej) 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
 

Dotyczy cześć 5 Dostawa wózków reanimacyjnych 

Poz. 2 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 1 szt. 
 

Pytanie 42 

Punkt 12 - Według naszej wiedzy zestawy do intubacji w etui/walizce składają się z jednej 

rękojeści i maksymalnie 4 łyżek w różnych rozmiarach. Prosimy więc Zamawiającego 

o wyjaśnienie jaki to zestaw na który składają się rękojeści oraz łyżki w 5 rozmiarach. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca sam skompletował wymagany 

zestaw np. Riester lub równoważny, który składa się z: metalowych rękojeści 3 szt. oraz 

kompatybilnych łopatek typ Macintosh rozmiary 00 – 1 szt, 0 – 1 szt., 1 – 1 szt., 2 – 1 

szt., 3 – 1 szt., 4 – 1 szt. w etui. 

 

Pytanie 43 

Ad.3_4_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z bez powłoki antybakteryjnej, 

którego konstrukcja (korpus i narożniki) wykonana jest z anodowanego wytłaczanego 

aluminium, malowanego proszkowo, którego wszystkie elementy wózka są zaokrąglone i 

gładkie, co umożliwia łatwe i skutecznie utrzymanie go w czystości środkami 

dezynfekcyjnymi zawierającymi alkohol etylowy w stężeniu do 5%. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
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Pytanie 44 

Ad.9 a, b, c, d, e_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka: 

- o wymiarach (bez wyposażenia): szerokość 66,2 cm, głębokość 59,4 cm 

- wysokości 106,3 cm, do blatu 101,5 cm 

- wysokości  125 cm dla wózka (bez nadstawki) – z półką pod defibrylator na krótkim 

wysięgniku  

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 45 

Ad.13c, f, g_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z szufladami w całości 

wykonanymi z formowanego wtryskowo ABS (w tym fronty szuflad). Szuflady osadzone na 

osłoniętych z wysuwanych prowadnicach, co umożliwia łatwe wyjecie ich (np. w celu 

opróżnienia czy do czyszczenia), bez użycia narzędzi, szuflady cicho samo domykające się, z 

pełnym wysuwem. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 46 

Ad.13c, f, g_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z szufladami: 

- o szerokości 41,7 cm, wysokości 76 mm, szuflady z uchwytem – 2 szt. 

- o szerokości 41,7 cm, wysokości 156 mm, szuflady z uchwytem – 2 szt. 

- o szerokości 41,7 cm, wysokości 236 mm, szuflady z uchwytem – 1 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 47 

Ad.14_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego podstawa zabezpieczona jest 

odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS, co jest zabezpieczeniem lepszym od 

wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 48 

Ad.15_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z uchylnymi pojemnikami na 

dodatkowe akcesoria o kącie otwarcia 30º, który jest wystarczający dla wygodnego 

korzystania z pojemników w oferowanym wózku. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
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Pytanie 49 

Ad.16a_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z koszem na  śmieci o pojemności 8 

litrów, która jest wystarczającą pojemnością dla oferowanego wózka reanimacyjnego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 50 

Ad.18b_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wieszakiem kroplówki z 2 

haczykami, co jest ilością wystarczającą dla oferowanego wózka reanimacyjnego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 51 

Ad.21_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z uchwytem na butlę z tlenem na 

narożniku wózka z możliwością regulacji do różnych wielkości butli (od 3 do 7 litrów). 

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej) 

     
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Dotyczy cześć 5 Dostawa wózków reanimacyjnych 

Poz. 3 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 1 szt. 

 

Pytanie 52 

Ad.3_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z bez powłoki antybakteryjnej, którego 

konstrukcja (korpus i narożniki) wykonana jest z anodowanego wytłaczanego aluminium, 

malowanego proszkowo, którego wszystkie elementy wózka są zaokrąglone i gładkie, co 

umożliwia łatwe i skutecznie utrzymanie go w czystości. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 53 

Ad.8 i, j_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z szufladami: 

- o szerokości 41,7 cm, wysokości 156 mm, szuflady z uchwytem – 3 szt. 

- o szerokości 41,7 cm, wysokości 236 mm, szuflady z uchwytem – 1 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 54 

Ad.10 a, b_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka: 

- o wymiarach (bez wyposażenia):  66,2 x 59,4 x 106,3 cm 

- wysokości  z nadstawką bez akcesoriów 170 cm 
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- wysokości blatu górnego na poziomie 101,5 cm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 55 

Ad.12c_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego podstawa zabezpieczona 

jest odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS, co jest zabezpieczeniem lepszym od 

wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 56 

Ad.13c_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z uchylnymi pojemnikami na 

dodatkowe akcesoria o kącie otwarcia 30º, który jest wystarczający dla wygodnego 

korzystania z pojemników w oferowanym wózku. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 57 

Ad.15_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 2 szynami metalowymi (z 

możliwością regulacji wysokości) z przeznaczeniem na dodatkowe akcesoria, co jest 

rozwiązaniem równoważnym do uchwytów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 58 

Ad.16_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z nadstawką z dwoma szynami z 

możliwością regulacji wysokości z zawieszonymi na nich 9 transparentnymi (od frontu) 

uchylnymi pojemnikami – 5 szt. mniejszych na górnej szynie, 4 szt. większych na dolnej 

szynie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 59 

Ad.17a, b_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wieszakiem na kroplówki z 2 

haczykami, mocowanym do nadstawki. W przypadku wymaganego wózka z nadstawką nie 

ma możliwości zastosowania wieszaka z regulacją wysokości. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 60 

Ad.19a_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z uchwytem na pojemnik na odpady 

ostre. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 
Pytanie 61 

Ad.20_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z koszem na  śmieci o pojemności 8 

litrów, która jest wystarczającą pojemnością dla oferowanego wózka reanimacyjnego. 

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)  
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
 

Dotyczy cześć 6 Dostawa zestawu do nauki przemieszczania 

pacjenta 
 

Pytanie 62 

Punkt 7 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną poduszkę obrotową o średnicy 40 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 63 

Punkt 8 - Czy Zamawiający dopuści podstawę obrotową o średnicy 38 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
 

Dotyczy cześć 7 Dostawa zestawu do profilaktyki 

przeciwodleżynowej 
 

Pytanie 64 

Punkt 5c – Czy Zamawiający dopuści wałek przeciwodleżynowy w pokrowcu z tkaniny PU-

poliamid powlekanej poliwęglanem, która zapewnia lepszą trwałość materiału wierzchniego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
 

Dotyczy cześć 8 Dostawa zestawu sprzętu do pielęgnacji i higieny 

pacjenta w tym mobilny system pielęgnacji pacjenta 

A)Wózkowanna hydrauliczna 
 

Pytanie 65 

Punkt 3 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózkowanny o konstrukcja stalowej oraz 

elementami metalowymi z powłoką antykorozyjną z żywicy epoksydowej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
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Pytanie 66 

Punkt 5b - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózkowanny z barierkami metalowymi z 

powłoką antykorozyjną z żywicy epoksydowej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 67 

Punkt 5d - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózkowanny bez odbojników. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Dotyczy cześć 8 Dostawa zestawu sprzętu do pielęgnacji i higieny 

pacjenta w tym mobilny system pielęgnacji pacjenta 

B)Wanienka do mycia głowy w łóżku 
 

Pytanie 68 

Punkt 3b – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wanienki o wymiarach 55 x 45 x 25 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
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