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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

,,Dostawa trenażerów na potrzeby MCSM w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. 

Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu’’. 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trenażerów na potrzeby Monoprofilowego Centrum 

Symulacji Medycznej w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego 

w Tarnobrzegu.  

2. Wszystkie dostarczone trenażery muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od 

jakichkolwiek wad fizycznych. 

3. Termin realizacji zamówienia do 50 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. 

4. Poniżej przedstawione zostało zestawienie wszystkich elementów zamówienia wraz z ich 

parametrami.  

 1. Trenażer do dializy otrzewnowej – 1szt 

Wymagane 

parametry i 

funkcjonalność 

 

I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Trenażer w postaci dolnej części tułowia z mednicą 

2. Zamontowany na stałe cewnik Tenckhoffa 

3. Walizka transportowa 

4. Instrukcja 
 

II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY 

1. Okres gwarancji 2 lata. 

2. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą na nowy. 

3. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie 

wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiające 

 

 2. Trenażer – ręka do mierzenia ciśnienia krwi – 1szt 

Wymagane 

parametry i 

funkcjonalność 

 

I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Trenażer przedstawiający lewe ramię dorosłego człowieka przeznaczony do nauki 

pomiaru ciśnienia, wykonany z miękkiego materiału imitującego skórę 
2. Możliwość osłuchiwania tonów Korotkowa (5 tonów) 

3. Umożliwia przeprowadzenie badania tętna za pomocą wybranej metody: 

osłuchowej, palpacyjnej, palpacyjno-osłuchowej, na tętnicy promieniowej i 

ramieniowej z możliwością ustawienia siły tętna (dostępne 3 poziomy) 

4. Aplikacja w j.  polskim umożliwiającą ewaluację przeprowadzonego badania 

5. Oprogramowanie wyświetlające w czasie rzeczywistym wykres przedstawiający 

zmianę ciśnienia mankietu (zakres ciśnienia 0-300 mmHg) oraz wskaźnik 

dekompresji pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym 

a) Ustawienie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego (zakres 35-240 mmHg) 

b) Ustawienie tętna (zakres 40-140 uderzeń/min) 

c) Automatyczne ustawienia ciśnienia skurczowego/rozkurczowego/ tętna 
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d) Włączenie i wyłączenie przerwy osłuchowej 
e) Prace w 2 trybach: trybie treningowym i ewaluacyjnym 

f) Zmiana punktacji parametrów podczas każdej ewaluacji  

6. Oprogramowanie generujące podsumowanie wykonanego ćwiczenia w celu 

wykonania późniejszego debriefingu. Podsumowanie może zostać zapisane lub 

wydrukowane 

7. W zestawie:  

a) model lewego ramienia 

b) mankiet 

c) podstawa ramienia,  

d) zasilacz 

e) pojemnik na baterie 

f) dedykowana walizka 
g) tablet, iż jest on niezbędny do zaplanowania pomiaru i oceny poprawności 

przeprowadzenia pomiaru ciśnienia. 

 

II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY 

1. Okres gwarancji 2 lata. 

2. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą na nowy. 

3. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie 

wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiające 

 

 3.Trenażer do zabiegów dorektalnych – 1szt 

Wymagane 

parametry i 

funkcjonalność 

 

I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Rozwijanie umiejętności: 
2. usuwanie stolca 

3. wykonywanie lewatywy z użyciem gliceryny 

4. Funkcje/ cechy: 

a) trenażer symuluje stan osoby obłożnie chorej lub w podeszłym wieku z 

trudnościami związanymi z wydalaniem 

b) możliwość używania gliceryny do zabiegu 

c) aplikowany płyn wydostaje się poprzez przewód drenażu znajdujący się na boku 

trenażera 

d) otwarcie jamy brzusznej uwidacznia znajdujące się wewnątrz przezroczyste 

jelita (możliwość kontroli położenia końcówki irygatora) 

5. W zestawie:  
a) trenażer w postaci miednicy i ud dorosłego 

b) irygator 

c) przewód do drenażu 

d) jelito 

e) sztuczny stolec (twardy i miękki) 

 

II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY 

1. Okres gwarancji 2 lata. 

2. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą na nowy. 

3. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie 

wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiające 

 

 4.Trenażer do nauki iniekcji podskórnej i zakładania pomp insulinowych – 1 szt 

Wymagane 

parametry i 

funkcjonalność 

 

I WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Miękka replika brzucha do nauki umieszczania i rotowania pomp insulinowych omi-



 
Znak sprawy: R4/2022   Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Strona 3 z 3 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Z symulacją medyczną w przyszłość – projekt 

podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława 
Tarnowskiego w Tarnobrzegu’’ realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania nr. 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

 

jając przestrzeń wokół 5 cm wokół pępka, iniekcji przy użyciu penów oraz wykony-
wania iniekcji podskórnych. 

2. Materiał w dotyku przypominający ludzką skórę oraz umożliwiający chwycenie 

fałdu skóry 

3. Podkładka z tylnej strony trenażera zapobiegająca przechodzeniu igieł i zakłucia 

ćwiczącego 

4. Regulowane paski umożliwiające przymocowanie trenażera do ćwiczącego 

 

II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY 

1. Okres gwarancji 2 lata. 

2. Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą na nowy. 

3. Montaż, integracja z systemami Zamawiającego po stronie dostawcy w czasie 

wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiające 

 

 

 

 


